
ロカルトロール®注の投与方法
～アンプルカット時のお願い～

ロカルトロール®注は、ワンポイントカットアンプルを採用しています。
ご使用の際、より安全にお使いいただくために以下の通りカットしていただきますよう
宜しくお願い申し上げます。

■アンプル各部の名称

■カット方法

※通常より固くてカットできないと感じられたアンプルの使用はお控えいただき、
　担当ＭＲへご連絡ください。
　強い力をかけすぎると、アンプルが破損する可能性があります。

1 ワンポイントマークが真正面になるようアンプル胴部を持ちます（写真1）。
2 ワンポイントマーク真上に親指を置いて人差し指を添え、
 頭部をワンポイントマークと反対側に折ります（写真2）。
3 このときカット部分で手指を傷つけないよう十分注意をお願い致します。
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◎アンプルカット部分をエタノール綿等で、清拭することが望ましいです。



ロカルトロール®注0.5 : 10アンプル
ロカルトロール®注1 : 10アンプル

■ご注意ください

■包装

● ワンポイントマークから離れた部分を持った場合（写真3）
● 折る方向がワンポイントマークからずれた場合（写真4）

下記のようにアンプルをカットした場合、頭部が破損することがあります。
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